Rigas Stradina universitate

HIGIENAS UN ARODSLIMIBU LABORATORIJA
Juridiska adrese: Dzirciema iela 16, Riga LV-1007

Talr. 67409187, e-pasts: HASL(@rsu.lv

TESTESANAS PARSKATS Nr. 2019 G/38

3 lpp.
Pasititajs: SIA “Ekodem”, Kekavas nov., Kekavas pag., Katlakalns, “Kalku fabrika 2”-1, LV-2111
/nosaukums, adrese/
Testeéjama
ohjext mec s Azbesta identifikdcija materiala
nosaukums un
identifikacija:

Testéjama objekta/
mérijjuma nemsana:
- vieta, adrese

Rigas TEC-2, Acone
Paraugus laboratorija piegada pasititaja parstavis

Paraugu testéSanas
adrese:

Ratsupites iela 5, Riga, LV-1067, Talr. 67409187

Vides apstakli testéjama
objekta/mérijuma:
- nemsanas vieta

- test€8anas vieta

temperatiira: +22°C; gaisa relativais mitrums: 26%; atmosféras spiediens: 765 mm Hg

Metode, metodika:

Kimiskas vielas:
*Azbests materiala, NIOSH 9002:1994

Meérisanas lidzekli:

Kimisko vielu koncentracijas noteikSanas mériekartas:
Polarizétas gaismas mikroskops ,.Leica DM EP”

TesteSanas sakums: 20.03.2019.
TesteSanas beigas: 20.03.2019.
Paraugu nr. laboratorija: | 276 —281 M/38

Informaicija par paraugu/
mérijumu veikSanas
vietam

Test§jamo materialu paraugus pasititdjs piegadia laboratorija, nodrofinot paraugu
viendabigumu un pasiititajs ir atbildigs par piegadata materidla stavokli. legitie rezultati
attiecinami tikai uz testétajiem objektiem.

*nav akreditacijas sfera

Reproducgiana nepilnd apjoma bez testéanas laboratorijas pickriianas nav atlauta.

TP 2019 G/38




sl

TestéSanas rezultati

Azbesta identifikacija materiala

Materiala paraugi tika pienemti laboratorija no pasttitdja parstavja 20.03.2019. Materiala paraugi tika sanemti
iepakoti polietilena, ar mark&jumu. Paraugiem laboratorija tika pieskirti laboratorijas identifikacijas numuri.

Parauga Parauga apraksts,
Nr. iesniedz€ja markéjums Iesniegta materiala attels Identifikacijas rezultits
laboratorija
lesniegtaja materidla
Mgy | Teeell TRl parauga IR Konstatétas
Zar ' azbesta Skiedras.
Paraugs Nr.2. TEC2-12, Iesniegtaja materiala
277 M/38 18.03.2019. parauga IR Kkonstatétas
azbesta $kiedras.
lesniegtaja materidla
278 M/38 Parauglng\[J]r?’.Bz. 01;];(32'13' parauga IR konstatétas
il ’ azbesta Skiedras.
Paraugs Nr.4. TEC2-14. lesniegtaja materiala
279 M/38 18.03.2019. parauga IR konstatétas
azbesta Skiedras.
lesniegtaja materiala
280 M/38 Paraugs Nr.5. TEC2-15.

18.03.2019.

parauga IR konstatétas
azbesta Skiedras.

Reproducgsana nepilnd apjoma bez testeianas laboratorijas piekrisanas nav atlauta.
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281 M/38

Paraugs Nr.6. TEC2-16.
18.03.2019.

TesteSanu veica RSU Higiénas un arodslimibu laboratorijas specialiste: Anita Seile.

Test&3anas parskatu sastadija: A. Seile

Laboratorijas vaditaja:
2019. gada 20. marts

Reproducgsana nepilna apjoma bez testésanas laboratorijas piekrifanas nav atlauta.
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lesniegtaja materiala
paraugda IR konstatétas
azbesta Skiedras.
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